
萊析樂    家用新冠病毒
核酸檢測組
防疫專案核准輸入第1106016677號

本產品為一次性檢測套組，利用分子擴增技術定性檢
驗新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）的核酸。針對具有/
無症狀或其他流行病學理由判定疑似感染嚴重特殊傳
染性肺炎之個人，可由14 歲以上或由家長協助2歲以
上，使用鼻拭子採集鼻孔之檢體進行檢測進行檢測。
陽性結果並不能排除細菌感染或與其他病毒共同感染
；陰性結果不能排除SARS-CoV-2感染。不應單以本
產品檢驗結果作為病患管理之唯一依據。

注意:
•本產品僅供體外檢測使用，不應單憑檢測結果
作為感染與否的依據，須配合專業醫師諮詢來做
判定。檢測結果仍須經由專業醫師診斷作為最終
判定。
•檢測結果如為陽性，請立即前往社區採檢院所
篩檢，並依據中央疫情指揮中心規定執行相關防
疫措施。

核准之使用範圍與用途：

萊析樂 家用新冠病毒核酸檢測組 使用操作說明 

•選擇一個可以坐下30分鐘位置不被干擾的地點來
    進行此測試。
•請在開始之前仔細閱讀所有說明。
•在準備執行檢測之前，不要將電池插入檢測裝置。
•請確保您的測試套件包含：
     2  顆AA  電池、檢測裝置（袋  1）、
    樣品瓶（袋 2）、鼻拭子（標記為 3）
    和塑膠處理袋。
•洗手並且乾燥雙手。

1.準備你的測試

2.採樣兩邊鼻孔

•當準備就緒開始檢測，從袋 1 中取出檢測裝置。
    打開電池門並插入電池。檢查 Ready 燈號是否已
亮起。
•打開樣品瓶袋2。移除樣品瓶密封蓋。
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小心的放在在檢測
裝置上，但不要向
下推樣品瓶。

注意：
使樣品瓶遠離兒童。 避免接觸眼睛和皮膚。 如
果發生接觸，請用水沖洗。 如果刺激持續存在
，請就醫。

•從手柄端取出鼻拭子，不要將鼻拭子放下。
•向後傾斜頭部，輕輕插入鼻拭子尖端，直到它完
     全進入您的/患者鼻孔，並遇到阻力。
•一旦鼻拭子尖端完全在鼻孔內，將鼻拭子捲繞鼻
     孔內壁       次。旋轉時，鼻拭子應觸摸鼻孔壁。
•在另一鼻孔中重複擦拭步驟。
•在兩個鼻孔中旋轉5次。

注意: 
2-13歲兒童及青少年須由家長採檢。

要使此測試正常運行，需要用鼻拭子擦拭兩邊鼻孔

•請務必在鼻孔
內壁滾動以收集
良好的檢體。

3. 攪拌鼻拭子並開始檢測

• 將鼻拭子插入樣品小瓶，直到
它觸及底部。
• 攪拌樣品小瓶15次混合樣品。
• 丟棄鼻拭子。

• 關閉樣品瓶帽蓋，並下
壓樣品瓶到檢測裝置，直
到 出現扣合聲。
• 當測試開始運行時， 
Ready燈號開始閃爍。
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 如果檢測結果為陽性

   

4. 讀取結果

5. 丟棄檢測套件

• 如果Ready燈號在 5 秒內不閃爍，請使用手掌更
牢固地向 下按壓以開始檢測。
• 檢測開始後，不要移動檢測裝置。

等待30分鐘。

• 30 分鐘檢測完成後將顯Done指示燈。
• Positive 旁燈亮，表示陽性結果。
• Negative 旁燈亮，表示陰性結果。
• 所有的燈亮，表示不正確結果。

注意：
請將測試結果拍照留存，並配合國內防疫政策。

您很可能感染COVID-19，請立即前往社區採檢院所
篩檢，並依據中央疫情指揮 中心規定執行相關防疫
措施。

 如果檢測結果為陰性

陰性結果意味著導致 COVID-19 的病毒未在您的樣本
中找到。但是，此檢測可 能會給某些患有 COVID-19 
的人提供不正確的(偽陰性)的陰性結果。這意味 著即
使測試為陰性，您可能仍可能擁有 COVID-19。如果
是這樣的話，醫事人員 將考慮檢測結果與您其他方
面的病史，如症狀和可能的接觸史，以決定如何照顧
你。重要的是，您與醫事人員的合作，以瞭解您應該
採取的下一步行動。

• 測試完成後，如檢驗結果為陽性，請將檢體及檢
測裝置妥善密封，於前往社區採檢院所篩檢時，交付
篩檢站進行醫療廢棄物處理。
• 測試完成後，如檢驗結果為陰性，請將檢體及檢
測裝置放在塑膠處理袋中，並將所有測試包材料丟棄
在垃圾桶內。
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萊析樂 家用新冠病毒核酸檢測組 使用影片說明 

• 詳細使用步驟請掃QRCODE或
搜尋 lucira.tw 見影片說明。


