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1.  一般資訊  

1.1.    計畫編號  

MBI-ABEX-SSP-01 

1.2.    計畫書之版本與日期  

Version: 01 Date: 01102023 

1.3.    歷次修訂摘要  

見前頁 

2.  產品基本資訊 

2.1.    許可證字號  

衛部醫器製字第 007524 號 

2.2.    中文品名  

樂節益長效型關節內注射劑 

2.3.    英文品名 

ArtiBest Extend Intra-articular Injection 

2.4.    產品型號  

ABEX-N303 / ABEX-303 

2.5.    製造業者名稱  

和康生物科技股份有限公司 

2.6.    製造業者所在國家 

台灣 

2.7.    許可證所有人  

和康生物科技股份有限公司 

3.  計畫資訊  

3.1.    安全監視背景  

為追蹤病患使用「樂節益長效型關節內注射劑」之安全性，本計畫將收
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集本產品於臨床使用狀況，以進行上市後之安全監視。 

3.2.    安全監視目的  

為符合衛生福利部食品藥物管理署“醫療器材安全監視管理辦法”規定，

建立「樂節益長效型關節內注射劑」之上市後安全監視計畫及程序。本

計畫目的為建立適當的系統來蒐集、調查、統計及分析「樂節益長效型

關節內注射劑」於國內、外之銷售及推估使用人數、不良事件之項目與

發生數，及有關其使用之文獻或相關佐證資料。依據所收集來的資訊，

鑑別與分析是否有未鑑別出之潛在風險，以確保本產品之安全性。 

3.3.    安全監視期間（全程以及各期資料蒐集起訖日期） 

自本產品許可證核發日起，為期三年，許可證持有者每半年依附件二（樂

節益長效型關節內注射劑定期安全性報告）整合所有資訊，於該期截止

日後 30 天內至中央主管機關指定之網路系統，登載定期安全性報告。安

全監視期間屆滿後，依附件三（樂節益長效型關節內注射劑安全性總結

報告），至中央主管機關指定之網路系統，登載總結報告。 

3.4.    安全監視或研究對象（如有納入或排除條件請敘明） 

本產品用於治療退化性膝關節炎疼痛患者，限用於保守性非藥物治療及

一般鎮痛劑（如 Acetaminophen）無效時使用。 

本產品不適用對象： 

 禁止於已知對透明質酸類產品過敏之病患使用。 

 禁止於注射處皮膚發生感染或皮膚疾病之病患使用。 

 禁止使用於懷孕或哺乳中的女性。 

 禁止使用於兒童。 

 禁止使用於對革蘭氏陽性細菌蛋白質過敏者。 

3.5.    評估指標（相關事件定義與事件後續應對措施） 



Maxigen Biotech Inc.

Page 3 of 17 

3.5.1 本產品於臨床使用上出現說明書所刊載預期之不良反應。 

一、注射處疼痛、膝蓋腫脹：注射本產品後可能在注射處關節產生

暫時性疼痛及腫脹，醫師可給予適當

治療。 

二、過敏：注射本產品後可能在注射局部之皮膚有過敏現象。醫師

應注意生物製劑可能產生之潛在風險並給予適當治

療。 

三、發炎：本產品禁止於注射處皮膚發生感染或皮膚疾病之病患使

用。注射本產品後可能因個體情況差異而有發炎現象，

醫師可給予適當治療。 

四、感染：本產品禁止於注射處皮膚發生感染或皮膚疾病之病患使

用，注射過程須遵照無菌規範。注射本產品後可能因注

射操作或術後照護差異而有感染之現象，醫師可給予適

當治療。 

五、噁心：注射本產品後可能產生噁心，醫師可給予適當治療。 

六、頭痛：注射本產品後可能產生頭痛，醫師可給予適當治療。 

七、倦怠：注射本產品後可能產生倦怠，醫師可給予適當治療。 

八、呼吸急促：注射本產品後可能產生呼吸急促，醫師可給予適當

治療。 

九、潮紅：注射本產品後可能產生潮紅，醫師可給予適當治療。 

3.5.2 本產品於臨床使用上出現「醫療器材嚴重不良事件通報辦法」

規定之醫療器材嚴重不良事件。 

一、死亡。 

二、危及生命。 
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三、永久性殘疾。 

四、胎嬰兒先天性畸形。 

五、需住院或延長住院。 

六、其他可能導致永久性傷害之併發症。 

七、其他尚待評估嚴重性之不良事件。 

當醫療器材許可證所有人或登錄者及醫事機構，發現國內醫療器材

嚴重不良事件時，應填具「醫療器材嚴重不良事件通報表」(附件四)，

並至中央主管機關指定之網路系統，將事件資料通報至中央主管機

關，或其委託之機構、法人或團體。 

3.5.3 其他未刊載於說明書之不良反應。 

3.6.    評估指標及與計畫目的之關聯性 

評估指標係為本產品於說明書上所刊載預期之不良反應、未刊載之不良

反應以及「醫療器材嚴重不良事件通報辦法」規定之醫療器材嚴重不良

事件。依據收集資訊，進行分析評估產品上市後潛在風險，以確保本產

品之安全性。 

3.7.    執行方式（資料評估、記錄、分析、統計之方法與時間點，如包括產品

使用後追蹤描述、請一併敘明追蹤期間、追蹤期程及其評估描述） 

3.7.1 醫師於術後發現不良反應，將填具個案病例報告表(附件一)，以供許

可證持有者進行術後追蹤。 

3.7.2 許可證持有者自發證日起每半年進行本產品「樂節益長效型關節內

注射劑」於國內外販售數量、推估使用人數(或次數)、不良事件通

報、顧客申訴的統計，每年透過例如美國 MAUDE 資料庫進行國內

外類似產品的不良事件資料收集，進行數據統計及確認是否有未知

危害，進而可能影響本產品之安全性。 
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4.  附表/附錄  

4.1.    資料收集項目及格式-個案病例報告表(附件一) 

4.2.    繳交報告格式（定期安全性報告、安全性總結報告）(附件二、附件三) 

4.3.    衛生福利部食品藥物管理署-醫療器材嚴重不良事件通報表(附件四) 
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資料收集項目及格式 

個案病例報告表 

一、產品基本資料 

器材中文名稱 樂節益長效型關節內注射劑 

器材英文名稱 ArtiBest Extend Intra-articular Injection 

許可證字號 衛部醫器製字第 007524 號 

製造業者 和康生物科技股份有限公司 

製造業者地址 
桃園市龜山區文化里科技一路 88 號(2、3 樓)及 88 號 4 樓(4、

5 樓) 

製造業者所在國家 台灣 

許可證持有醫療器材商 和康生物科技股份有限公司 

型號 ABEX-N303 / ABEX-303 

二、使用產品資訊 

批號  

有效日期  

三、臨床使用紀錄 

醫療機構  執行醫師 

(去識別化) 
 

病人代碼 

(去識別化) 

 性別 
 

年齡 
 

執行日期：  年  月  日 

四、使用本產品後相關不良反應 

不良反應項目 請勾選 
發生

日期 
情形 處置方式 

注射處腫脹、疼痛     

過敏     

發炎     

附件一 
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感染     

噁心     

頭痛     

倦怠     

呼吸急促     

潮紅     

死亡     

危及生命     

永久性殘疾     

胎嬰兒先天性畸形 
    

需住院或延長住院 
    

其他可能導致永久

性傷害之併發症 

    

其他尚待評估嚴重

性之不良事件 

    

其他未刊載於說明

書之不良事件(請

敘述)* 

    

*若發生未刊載於說明書之不良事件，則另執行案例分析。 

 

後續追蹤紀錄 

追蹤情形 定期追蹤： 

□ 有  

□ 無* 

*若無，請敘明原因: 
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追蹤間隔時間：_____________週/月 

追蹤期間異常發現 a) 日期： 

異常情形(包括併發症，請詳細描述) 

b) 日期： 

異常情形(包括併發症，請詳細描述) 

c) 日期： 

異常情形(包括併發症，請詳細描述) 
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醫療器材定期安全性報告 

一. 醫療器材產品資料  

(一) 許可證字號或登錄字號: 衛部醫器製字第 007524 號 

(二) 中文品名： 樂節益長效型關節內注射劑 

(三) 英文品名： ArtiBest Extend Intra-articular Injection 

(四) 型號： ABEX-N303 / ABEX-303 

(五) 製造業者名稱： 和康生物科技股份有限公司 

(六) 製造業者所在國家： 台灣 

(七) 許可證所有人或登錄者：和康生物科技股份有限公司 

  

 二. 安全監視期間（第一期監視起始日不得遲於登錄、發證或公告日，並以每半年為

一期） 

全程監視期：    年    月    日～  年  月   日  

第一期資料起訖：   年   月    日～   年   月   日 繳交期限：   年   月   日 

第二期資料起訖：   年   月    日～   年   月   日 繳交期限：   年   月   日 

第三期資料起訖：   年   月    日～   年   月   日 繳交期限：   年   月   日 

第四期資料起訖：   年   月    日～   年   月   日 繳交期限：   年   月   日 

第五期資料起訖：   年   月    日～   年   月   日 繳交期限：   年   月   日 

第六期資料起訖：   年   月    日～   年   月   日 繳交期限：   年   月   日 

*若不敷使用請自行增加欄位  

  

 三.  資料整理（如國外資料統計時間與國內監視期間範圍不同，應另外說明）  

(一) 國內、外使用人數 

監視期間 
推估使用人數(或次數) 

國內 國外 

第一期   

第二期   

第三期   

第四期   

第五期   

第六期   

總人數   

附件二 
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 (二) 國內執行機構累積使用情形（如為租借請註明）  

醫事機構層級 販售數量 推估使用人數(或次數) 

   

   

   

   

總數   

*若不敷使用請自行增加欄位 

  

(三) 國內、外不良事件件數（非嚴重不良事件應包括顧客申訴） 

屬性 
嚴重不良事件 非嚴重不良事件 

國內 國外 國內 國外 

第一期     

第二期     

第三期     

第四期     

第五期     

第六期     

總件數     

*若不敷使用請自行增加欄位  

  

四.  不良事件資料收集（請將本期不良事件內容以條列式呈現）  

(一) 國內醫療器材嚴重不良事件  

(二) 國內醫療器材非嚴重不良事件  

(三) 國外醫療器材嚴重不良事件 

(如有通報至國外主管機關之不良事件，請特別註明)  

(四) 國外醫療器材非嚴重不良事件  

(五) 國內、外學術期刊文獻及學術研討會上發表之病例報告  
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醫療器材安全性總結報告 

一、醫療器材產品資料  

(一) 許可證字號或登錄字號: 衛部醫器製字第 007524 號 

(二) 中文品名： 樂節益長效型關節內注射劑 

(三) 英文品名： ArtiBest Extend Intra-articular Injection 

(四) 型號： ABEX-N303 / ABEX-303 

(五) 製造業者名稱： 和康生物科技股份有限公司 

(六) 製造業者所在國家： 台灣 

(七) 許可證所有人或登錄者：和康生物科技股份有限公司 

  

二、安全監視期間  

安全程監視期：    年  

安全程監視日期：    年    月    日～    年    月    日  

  

三、監視項目之執行情形摘要  

(包括但不限於監視期間國內銷售數量、出現之嚴重及非嚴重不良事件、顧客申訴

等特殊情況之統計及分析摘要，並檢討相關原因)  

  

四、全球各國醫療器材上市狀況  

(包括但不限於販售國家及販售數量分布、國外嚴重及非嚴重不良事件統計及分析

摘要等)  

  

五、國內、外衛生主管機關或醫療器材商對於醫療器材安全性之採取行動  

(包括但不限於醫療器材下市或終止、許可證未如期更新、醫療器材販售之限制、

臨床試驗基於安全性考量之終止、使用方式修改、適應症或適用族群的變更、零

組件之更改、仿單警語或注意事項之變更、安全性通告或回收訊息之發布等)  

  

六、各國安全資訊方面的變更  

(包括但不限於醫療器材安全性相關之仿單資訊變更〔警語或注意事項除外〕、醫

療器材發生不良事件或已知副作用之頻率或嚴重程度有顯著增加趨勢之相關資

訊等)  

  

七、臨床試驗  

(包括醫療器材上市後與安全性相關之臨床研究或分析結果及安全性臨床研究之

文獻發表；如查無相關文獻，請提供文獻查詢日期、所查詢之文獻資料庫及查詢

附件三 
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條件)  

  

八、風險管理計畫及利益-風險分析結果  

(包括事先未確認的危害、超過可接受風險的危害、風險重新評定及醫療受益與整

體殘留風險分析)  

  

九、總體安全性評估  

  

十、總結  

  

十一、附表/附錄  

(一) 摘要表（如國外資料統計時間與國內監視期間範圍不同，應另外說明。非

嚴重不良事件應包括顧客申訴。） 

 國內 

監視 

期間 

販售

數量 

推估 

使用人數 
嚴重不良事件 非嚴重不良事件 期刊篇數 病例發表 

       

附件索

引編號 
      

 國外 

監視 

期間 

販售

數量 

推估 

使用人數 
嚴重不良事件 非嚴重不良事件 期刊篇數 病例發表 

       

附件索

引編號 
      

                                                                                   

(二) 國內販售分布資料（如為租借請註明）  

醫事機構層級 販售數量 推估使用人數(或次數) 

醫學中心   

區域醫院   

地區醫院   

診所   

其他   
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衛生福利部食品藥物管理署 

醫療器材嚴重不良事件通報表 

附件四 
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